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＊本リストは予告なく更新する場合があります。

ユーマ・ジャパン株式会社

自動乾燥モードを使用する際、乾燥しやすい物と乾燥しにくい物（シリコン製品など）を同時に乾
燥すると、乾燥しにくい物が十分に乾燥されない可能性があります。
乾燥しにくい物が含まれる場合は、手動モードのご使用、または自動乾燥モードの繰り返し実行を
推奨いたします。

「低温真空乾燥機」 対象器具一覧
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従来の方法（高温乾燥庫、エアガン、または手拭き）では対応が難しい、もしくは十分に対応でき
ない器具を対象としています。例えば、細長い管腔構造の器具、精密機器、内部構造が複雑な器
具、盲端（閉塞端）を有する器具、高温に耐えられない器具などです。

対応可能器具

使用禁止器具

非推奨器具

逆止弁（チェックバルブ）付き器具、逆流防止弁付き器具、および呼吸器系用・心血管系用・泌尿
器系用の逆止弁（チェックバルブ）を備えたすべての器具・機器は、使用禁止です。
また、器械の取扱説明書を参照の上、最低圧力1kPaに耐えられない器械についても使用しないで
ください。

温度や圧力に敏感な器具、加湿瓶類などは、構造上の特性により低温での真空乾燥は推奨されませ
ん。また、止血バンド類のように高温に対応した素材で水分の吸着性が高い器具についても、低温
真空乾燥は適していません。


